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ACTA DE PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL
LA-908005999-E31-2022 “SERVICIO INTEGRAL DE HEMODINAMIA”

En la Ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 13:00 horas, del 05 de agosto de 2022, en
las instalaciones del Departamento de Adquisiciones, ubicada en: Calle Tercera No. 6C4,
Col. Zona Centro; se reunieron los servidores publicos y demas personas cuyos nombres
y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de
aclaraciones a la convocatoria a la licitacion indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en
los articulos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento)
asi como del numeral 8.2 de la convocatoria a la licitacion, asi como en los criterios por
suspension temporal del sistema Compranet publicados el dia 19 de julio del presente afio
emitido por la unidad de normatividad e contrataciones publicas y la unidad de politica de
contrataciones publicas de la secretaria de hacienda federal y en seguimiento al aviso
publicado en el diario oficial de la federacion el dia 02 de agosto del presente afio.

El acto fue presidido por la Lic. Angélica Aritzza Caballero Acosta, Encargada cel
despacho de la Subdireccion de Recursos Materiales de Servicios de Salud de
Chihuahua, servidor publico designado por la Convocante y con las atribuciones vy
competencias conferidas por el articulo 41 fracciones | y IV del Reglamento Interior de
Servicios de Salud de Chihuahua, publicado en el Periédico Oficial del Gobierno cel
Estado Libre y Soberano de Chihuahua el 23 de abril de 2014, quien al inicio de esta
junta, comunicé a los asistentes que de conformidad con el articulo 33 Bis de la Ley,
solamente se atenderan solicitudes de aclaracion a la convocatoria de las personas que
hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitacién,
a través de Compranet, por si o en representacion de un tercero y cuyas preguntas se
hayan recibido con 24 horas de anticipacién a este acto.

El Presidente del acto fue asistido por los representantes del area requirente, los cualas
solventaran las preguntas de caracter técnico y los representantes del area contratarte
del Departamento de Adquisiciones, los cuales solventaran las preguntas de caracter
legal - administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al acto sefialando que se recibieron en tiempo y formra,
de conformidad al articulo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaracién a la convocatoria

y el escrito de interés en participar, a través de correo electrénico, de las siguient=s
personas:

Acto seguido, se procedié a la lectura de las solicitudes de aclaracién a ta Convocatoia
presentadas en tiempo y forma por los interesados, asi como la respuesta otorgada por la
Convocante como se indica a continuacion:

No. | NOMBRE, RAZON O DENOMINACION FORMADE | No. DE
) SOCIAL PRESENTACION | PREGUNTAS 71\
1 ‘ Sincronia Médica Aplicada, S.A. DE C.V. Correo electrénico 50 , \\\\i
|
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s
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ACLARACIONES REALIZADA POR LA CONVOCANTE:
PRIMERA.- Respecto del Anexo Il Propuesta Técnica de las bases, se agrega la siguiente nota:

1) En la Tabla 2, Equipo 1

Dice:

INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTEINYECTOR DE MEDIOC DE CONTRASTE.

1. MECANISMO DE MANEJO: ELECTROMECANICO

2.QUE EL INYECTOR CUENTE CON LAS SIGUIENTES OPCIONES DE MONTAJE: PEDESTAL,
MONTAJE EN LA MESA, AUTONOMO, DEL TECHO, DE LA PARED.

. JERINGAS DESECHABLES

. CON CALENTADOR DE FLUIDOS.

. CAPACIDAD DE LAS JERINGAS =100, 200 ML

. RANGO DE FLUJO MAYOR O IGUAL A 40ML/SEG

. CON PRESION DE ENTREGA DE 200-1,200PS!.

. CON PRESION SELECCIONABLE

. CON INCREMENTOS DE 10 PSI

10. CONTROL QUE LE PERMITE AL OPERADOR REGULAR LA CANTIDAD DE TIEMPO
REQUERIDO PARA ALCANZAR EL FLUJO SELECCIONADO

11. CON PARADA DE VOLUMEN AJUSTABLE

12. CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD

13.CON DETECCION DE AIRE.

14. SINCRONIZACION CON RAYOS X.

15. CONSOLA PARA CONTRAPULSACION.

16. EQUIPO DE COHERENCIA OPTICA (OCT)

17. EQUIPO PARA MEDICION DE RESERVA FRACCIONADA DE FLUJO (FFR/IFR)
GENERADOR DE MARCAPASOS TEMPORAL.

ACCESORIOS: CABLE DE PACIENTE PARA ECG, CABLE DE PRESION INVASIVA, POSTE
PARA SOLUCIONES

CONSUMIBLES: PAQUETES DE JERINGAS DESECHABLES DE 50,75, 100 Y 150 ML
EXTENSION DE ALTO FLUJO

REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO

INSTALACION: NO REQUIERE INSTALACION ESPECIAL, REQUERIMIENTO DE CORRIENTE
DE 110 A 120V, 50/60HZ

OPERACION: POR PERSONAL CAPACITADO

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A FABRICANTE POR
PERSONAL CERTIFICADO

NORMAS-CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE
BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. ISO13485.
PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO: QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES
NORMAS: FDA, CE O JIS. I1SO 13485 OISO 9001.

OOoO~NOO A~ W

Debe decir:

INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTEINYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE. "\
1. MECANISMO DE MANEJO: ELECTROMECANICO

2.QUE EL INYECTOR CUENTE CON LAS SIGUIENTES OPCIONES DE MONTAJE: PEDEST
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MONTAJE EN LA MESA, AUTONOMO, DEL TECHO, DE LA PARED.

. CON

. CON
. CON

© o~ oA W

. JERINGAS DESECHABLES

CALENTADOR DE FLUIDOS.

PRESION SELECCIONABLE
INCREMENTOS DE 10 PSI

. CAPACIDAD DE LAS JERINGAS 2100, 200 ML
RANGO DE FLUJO MAYOR O IGUAL A 40ML/SEG
. CON PRESION DE ENTREGA DE 200-1,200PSI.

10. CONTROL QUE LE PERMITE AL OPERADOR REGULAR LA CANTIDAD DE TIEMPO
REQUERIDO PARA ALCANZAR EL FLUJO SELECCIONADO
11. CON PARADA DE VOLUMEN AJUSTABLE

12. CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD

13.CON DETECCION DE AIRE.

14. SINCRONIZACION CON RAYOS X.
REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO
INSTALACION: NO REQUIERE INSTALACION ESPECIAL, REQUERIMIENTO DE CORRIENTE

DE 110

A 120V, 50/60HZ

OPERACION: POR PERSONAL CAPACITADO
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A FABRICANTE POR

PERSO

NAL CERTIFICADO

NORMAS-CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE
BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. ISO13485.
PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO: QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES
NORMAS: FDA, CE O JIS. ISO 13485 O ISO 9001.

SEGUNDA: El anexo lll no corresponde con la Tabla 3.

Dice

PRESENTACION

PRECIO | IMPORTE

PARTIDA

DESCRIPCION DEL ARTICULO

UNIDAD

IMPOR™E

AGOSTO - DICIEMBRE

MINIMOS

MAXIMOS

UNITARIO
(ANTES
DE IVA)

Catéteres para dilatacion de arteria
coronaria, con globo de alta presién,
diametro minimo 1.20- 1.25 mm y al
menos 4.5 mm de diametro maximo,
1 ofrecer toda la gama de longitudes
(longitud minima entre 6-12 mm, y al
menos 30mm de longitud maxima)
sistema de rapido intercambio. Semi
Complaciente.

Catéteres para dilatacion de arteria

12mm y al menos 20mm de longitud

No Complaciente.

coronaria, con globo de alta presién, 2.5 a
5.0mm de didmetro. Ofrecer toda la gama
2 de longitudes (longitud minima entre 6-

maxima), sistema de rapido intercambio

PZA

PZA

60

Catéteres para dilatacién de arteria
3 coronaria con globo de baja presién y

cuchillas de aterotomia, sistema de rdpido

PZA

15

100

MINIMO
MENSUAL
(ANTES
DE IVA)

MAXIVIO
MENSUAL
(ANTES
DE IVA)
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intercambio, ofrecer toda fa gama de 1
longitudes (longitud minima 6mm, y al

menos 15mm de longitud maxima). Baldn
de Corte.

Catéteres para dilatacion de arteria ] |
coronaria con liberacién de paclitaxel, con
globo de alta presion, de 2 a 4 mm de

4 diametro ofrecer toda la gama de
longitudes (longitud minima entre 10-
15mmm, y al menos 30mm de longitud
maxima) sistema de rapido intercambio
Balén medicado.

PZA 1 3

5 Banda neumatica dedicada para

. PZA 6 15
compresion distal.

6 Dispositivo de cierre vascular mediante

sutura. PZA - 8

7 Dispositivo de cierre vascular mediante |

colageno PZA ; :

Kit de accesorios para angioplastia,
8 consta de: valvula hemostatica de cierre | PZA 3 5
automatico, insertor y rotador de guia.

Transductor de presidon con lineas,
9 desechable, compatible con marca
Siemens modelo Artis Zee (equipo con
que cuenta la convocante)

PZA 56 140

10 Catéter diagnostico con curva dedicada

para abordaje transradial, Cal. 5 y 6Fr. ey 2y 2 !

Catéter diagnéstico para arteria coronaria
derecha e izquierda, con técnica
1" percutanea, asa de 35y 4, cal 5y 6 fr,| PZA 12 30
Tipo: judkins, amplatz 1y 2 y
Multiproposito.

12 Catétere angiogréficos especiales

(HeadHunter, Simmons 1, Pigtail, Bypass) PZA 4 ) e

Cateter guia para angioplastia coronaria
izquierda y derecha, diferentes
13 morfologias, judkins, amplatz,
extrasoporte, Multipropdsitos de
diferentes curvas, 56,7 y 8 Fr (Ofrecer
toda la gama).

PZA 24 60

Cuerda guia recubierta de
14 politetrafluoretileno para catéter con punta
en "" de 3 mm, diametro 0.035", long 150
y 260 cm

PZA 40 100

Cuerda gula con recubrimiento hidrofilico
15 de 0.035" de didmetro por 150 y 260mm | PZA 20 32
de longitud y punta angulada

Cuerda guia recubierta de
16 politetrafluoretileno para catéter con punta
en "' de 3 mm, didametro 0.035", long 260
cm de extrasoporte

PZA 3 5

Cuerda guia para angioplastia coronaria
17 punta recta, flexible, de 0.014" de|| PZA 60 150
diametro y 190 cm de longitud, soporte
medio

Cuerda guia para angioplas_tia_coronaria
18 punta recta, flexible, de 0.014" de| PZA 9 15
B diametro y 190 cm de longitud, |
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revestimiento hidrofilico, soporte medio

Cuerda guia para angioplastia coronaria
19 punta recta, flexible, de 0.014" de
diametro y 190 cm de longitud,
revestimiento hidrofilico, extrasoporte

PZA 9 15

Cuerda guia para angioplastia coronaria
20 punta recta, flexible, de 0.014" de
diametro 'y 190 cm de longitud,
revestimiento polimérico, punta 0.009"

PZA 4 10

Cuerda guia para angioplastia coronaria [
L punta recta, de alto gramaje (Ofrecer al R 19 16
menos 3 diferentes gramajes progresivos)
Cuerda guia para angioplastia coronaria
22 punta recta de 0.014" de diametro y 300 | PZA 1 2
cm de longitud

Microcatéter  coronario, recubrimiento
23 hidrofilico,  conificado, punta recta,
Didmetro exterior distal 1.8Fr y 150cm de
longitud

PZA 1 3

Microcatéter  coronario, recubrimiento |
24 hidrofilico, trenzado de acero inoxidable | PZA 1 3
con punta angulada de 45 y 90°

o5 Jeringa de plastico para insuflar el globo

con capacidad de 20 cc. —a 4 8

Introductores de catéter arterial o venoso
26 por técnica percutdnea y calibre 5, 6, 7 y
8 FR. Incluye guia corta, medidas entre 8
y 12 cm.

PZA 2 5

Introductores de catéter arterial o venoso
27 por tecnica percutanea y calibre 5,6, 7 y
8 FR. Incluye guia corta, medidas entre
20y 25cm

PZA 1 3

Introductor radial de 7 a 11 cm de
28 longitud, calibre de 5, 6, 7 fr, incluye
dilatador, guia hidrofilica, jeringa, aguja
de puncién.

Introductor Radial percutaneo hidrofilico,
29 6en 5 Fr PZA ‘ 4 10

PZA 3 5

Introductor Radial percutaneo hidrofilico,
30 7en6 Fr PZA . 8 15

Protesis endovascular coronaria (stent) de
cromo cobalto o cromo platino, liberador
de farmaco: Everolimus o Zotarolimus,
montada en balon de alta presion y bajo
perfil. (Ofrecer toda la gama) Diametro
31 22545 y Longitud minima entre 8-
12mm, y al menos 38mm de longitud
maxima

*Debera ofrecer al menos 2 marcas y una
puede complementar a la otra para
abarcar el rango de didmetros vy
 longitudes.

PZA 4 10

Stent de acero inoxidable o cromo|

cobalto, recubierto  para  rupturas, [
montado en cateter balon de rapido

= intercambio, compatible con guia 0.014" ey L &

diametro minimo 2.5- 2.75mm, didmetro

maximo de al menos 4mm, diferentes
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| longitudes

33

34

Sonda para ultrasonido intravascular
coronario (el adjudicado debera
proporcinar consola en comodato sin

costo para la institucion)

PZA

Guia para medicibn de Reserva
Fraccional de Flujo (FFR/ iFR), el
adjudicado debera proporcionar consola
en comodato sin costo para la institucion)

PZA

35

Sonda para adquisicidn de imagen
intracoronaria por  tomografia de
coherencia optica (OCT) el adjudicado
debera proporcionar consola en comodato
sin costo para la institucion)

PZA

10

36

Balon para litotripsia intravascular (el
adjudicado debera proporcionar
generador y cable /conector en comodato
sin costo para la institucion)

PZA

37

Kit de pericardiocentesis que incluye: 1
adaptador multipropésito, 1 bolsa de
drenaje 1400 ml, 1 clip alligater, 1 catéter
6 fr u 8.3 fr de pericardiocentesis, 1 guia
curva, 1 aguja de puncién, 2 dilatadores,
1 conector de tubo, 1 aguja hipodérmica
22 g, 1 aguja hipodérmica 25 g, 1
lidocaina, 1 campo fenestrado, 1 esponja
de gasa, 1 mango de bisturi, 1 sutura con
aguja, 1 apésito, 1 solucién antiséptica.

PZA

38

Extractor de trombo intracoronario,
sistema de rapido intercambio en 6Fr,
compatible con guias 0.014"

39

sistema monorail

Cateter coaxial (madre-hijo) montado en |

PZA

PZA

40

Sistema de lazo endovascular con eje de
nitinol de 1y 3 lazos

PZA

41

Aguja transeptal Brokenbrough 18x71cm
/ 19x56¢cm

PZA

42

| Introductor transeptal 8 y 8.5Fr, diferentes
curvas tipo Mullins.

PZA

43

Paquete de uso de sonda para eco
intracardiaco (incluye equipo por evento).

PZA

44

Balén de contrapulsacién intraadrtico
medidas  30,40,50cc (el adjudicado
debera proporcionar consola en comodato
sin costo para la institucion)

45

Kit de procedimiento para
valvular aértico percutaneo, incluye
valvula (TAVR/ TAVI) (incluye todos los
accesorios necesarios para su correcto
implante)

reemplazo

PZA

PZA

46

Kit de procedimiento para reparacion
percutanea de la valvula mitral mediante
implante de dispositivo para aproximacion
de valvas (incluye todos los accesorios
necesarios para su correcto implante)

PZA

47

Kit de procedimiento para oclusion
percutanea de orejuela izquierda, (incluir
oclusor y todos los accesorios necesarios
para su correcto implante)

PZA
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48

Electrodo de marcapaso definitivo de
fijacién activa 52 y 58 cm de longitud

PZA

49

Generador de pulsos bicameral definitivo
DDDR, compatible con MRI.

PZA

50

Generador de pulsos unicameral definitivo
WIR, compatible con MRI.

PZA

51

Introductor venoso para marcapaso
definitivo tipo Peel-Away, calibre 7 u 8 0 9
fr.

52

53

PZA

Electrodo de marcapasos temporal con
globo distal, diametro 5 Fr, entre 100 vy
110cm de longitud (el adjudicado debera
proporcionar 2 generadores externos
unicamerales compatibles en comodato
sin costo para la institucién)

PZA

20

Manifold automatizado desechable un
solo uso con puerto de solucion salina y
contraste, incluye domo de presion
invasiva integrado. (el adjudicado debera
proporcionar inyector compatible en
comodato sin costo para |a institucion)

54

uso, para uso en campo esteril con
botones sensibles a la presion de
contraste y solucion salina y tubo de alta
presion.(el adjudicado debera
proporcionar inyector compatible en
comodato sin costo para la instituciéon)

55

Controlador manual desechable un solo

PZA

PZA

Jeringa de contraste con doble conector
para inyector de flujo variable(el
adjudicado debera proporcionar inyector
compatible en comodato sin costo para la
institucion)

56

PZA

Catéter de asplracmn y tromboectomia
mecanica de bajo perfil (5.3Fr), 140cm de
largo, sistema de rapido intercambio
compatible con guia 0.014" (El adjudicado
deberfia proporcionar bomba/ aspirador
mecanico de-29inHg o 982 Kpa en
comodato y sin costo para la institucién)

57

58

| 115¢cm de longitud

Catéter de aspiracién dinamica, 8Fr de |

PZA

PZA

Catéter de aspiracion dinamica, 6Fr de
355¢cm de longitud

PZA

59

Separador de 200cm, diametro externo
0.35"

60

PZA

Separador de 150cm, diametro externo de
0.072"

PZA

81

Separador de 175¢m, didmetro externo de
0.55"

62

Tubo de Aspiracién de 112" con
controlador manual compatible con
bomba/ aspiracion mecanico de -29inHg o
98.2 Kpa

PZA

PZA

63

Canastilla de Recoleccion de material
tromboético, compatible con bomba/
aspirador mecénico de-29inHg 0 98.2 Kpa

PZA

64

Catéter hidrofilico de diseccion roma para

PZA
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oclusiones totales conicas de 135cm,
punta plana de 1Tmmximm vy rotor de
dispositivo
Balén plano de 135cm dedicado para
reentrada luminal desde el espacio
65 subintimal, compatible con guia 0.014"| PZA 1
con doble orificio de salida, opuestos a
180° - i )
Kit para realizacién de aterectomia
rotacional (por evento el adjudicado
deberd de proporcionar todos los l
elementos para su correcto |
66 funcionamiento incluyendo pantalla digital, | PZA 8
conexiones especificas, 1 avanzador, 1
guia floppy 0.008" de 325cm, 1 oliva
especializada (medidas 1.25, 1.5, 1.75 o
- 2mm) ) |
67 Guia floppy’0.00Q" Qe 325cm especialiada PZA 5
_para ablacién rotacional .
Oliva con punta de diamante
68 especializada para ablacion rotacional, | PZA 2 [
| medidas 1.25, 1.5, 1.75 0 2mm ] — SR ee——|—
Transductor de ultrasonido portatil con :
rango extendido de frecuencias de
operacion de 4 a 1 MHz, incluye modo
69 2D, M, e iimagenes armoénicas| PZA 1
multivariables (El equipo debera incluir
tablet compatible de 8.7" y 32Gb de
memoria)
Debe decir:
PRESENTACION PRECIO | IMPORTE IMEORTE
A PARTIR DE LA EMISION | UNITARI | MINIMO | MAXIMO
RARTE b D UNIDA DEL FALLO - 31 O | MENSUA | MENSUA
* R DICIEMBRE (ANTES | L (ANTES | L (ANT=S
] MINIMOS | MAXIMOS | DEIVA) | DEIVA) | DEIVA)
Catéteres para dilatacion de
arteria coronaria, con globo de
alta presion, diametro minimo
1.20- 1.25 mm y al menos 4.5
mm de diametro maximo,
1 ofrecer toda la gama de PZA 9 15
longitudes (longitud minima
entre 6-12 mm, y al menos
30mm de longitud maxima)
sistema de rapido intercambio.
Semi Complaciente. - - |
Catéteres para dilatacion de
arteria coronaria, con globo de
alta presion, 2,5 a 5,0mm de
diametro. Ofrecer toda la gama
2 de longitudes (longitud minima PZA 60 100
entre 6-12mm y al menos
20mm de longitud maxima),
sistema de rapido intercambio. N
No Complaciente. ]
L3 Cateteres para dilatacion de PZA 1 3

P
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arteria coronaria con globo de
baja presion y cuchillas de
aterotomia, sistema de rapido
intercambio, ofrecer toda la
gama de longitudes (longitud
minima 6mm, y al menos
15mm de longitud maximay).
Balén de Corte.

Catéteres para dilatacion de
arteria coronaria con liberacion
de paclitaxel, con globo de alta
presion, de 2 a 4 mm de
diametro ofrecer toda la gama
de longitudes (longitud minima
entre 10-15mmm, y al menos
30mm de longitud maxima)
sistema de rapido intercambio
Balén medicado.

PZA 1 3

Banda neumatica dedicada
para compresion distal.

6 Dispositivo de cierre vascular
mediante sutura.

PZA 6 15

PZA 5 8

7 Dispositivo de cierre vascular

mediante colageno FER ! 3

Kit  de accesorios para
angioplastia, consta de: valvula
8 hemostatica de cierre PZA 3] 5
automatico, insertor y rotador
de guia.

Transductor de presién con
lineas, desechable, compatible
9 con marca Siemens modelo PzZA | 56 140
Artis Zee (equipo con que
cuenta la convocante) "

Catéter diagnéstico con curva
10 dedicada para abordaje | PZA 20 50
transradial, Cal. 5 y 6Fr.

Catéter diagnéstico para arteria
coronaria derecha e izquierda,
con tecnica percutdnea, asa de

M |35y 4 cal5y6fr Tipo| FZA & c
judkins, amplatz 1y 2 'y
Multiproposito. e
Catetere angiograficos

12 especiales (HeadHunter, PZA 4 [ 10

Simmons 1, Pigtail, Bypass) | S

Catéter guia para angioplastia
coronaria izquierda y derecha,
diferentes morfologias, judkins,
13 amplatz, extrasoporte, PZA 24 60
Multipropositos de diferentes
curvas, 56,7 y 8 Fr (Ofrecer
toda la gama).

Cuerda gquia recubierta de
politetrafluoretileno para catéter

14 con punta en "j" de 3 mm, PZA 40 100
diametro 0.035", long 150 y 260
cm.

15 Cuerda guia con recubrimiento | PZA 20 32
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hidrofilico de  0.035" de|
didmetro por 150 y 260mm de
longitud y punta angulada

16

Cuerda guia recubierta de
politetrafluoretileno para catéter
con punta en """ de 3 mm, PZA 3 5
diametro 0.035", long 260 cm
de extrasoporte

Cuerda guia para angioplastia
coronaria punta recta, flexible, PZA 60 150
de 0.014" de diametro y 190
cm de longitud, soporte medio

18

Cuerda guia para angioplastia
coronaria punta recta, flexible,
de 0.014" de diametro y 190 cm PZA 9 15
de longitud, revestimiento
hidrofilico, soporte medio

19

Cuerda guia para angioplastia
coronaria punta recta, flexible,
de 0.014" de diametro y 190 cm PZA 9 15
de longitud, revestimiento
hidrofilico, extrasoporte

20

Cuerda guia para angioplastia
coronaria punta recta, flexible,
de 0.014" de diametro y 190 cm PZA 4 10
de longitud, revestimiento
polimérico, punta 0.009"

21

coronaria punta recta, de alt
gramaje (Ofrecer al menos 3
diferentes gramajes
progresivos)

Cuerda guia para angioplastia
PZA 10 16

22

Cuerda guia para angioplastia
coronaria punta recta de 0.014"
de diametro y 300 cm de
longitud

PZA 1 2

23

24

Microcatéter coronario,
recubrimiento hidrofilico,
conificado, punta recta, PZA 1 3
Diametro exterior distal 1.8Fr y
150¢m de longitud

Microcatéter coronario,
recubrimiento hidrofilico,
trenzado de acero inoxidable
con punta angulada de 45 y 90°

PZA 1 3

25

Jeringa de plastico para insuflar
el globo con capacidad de 20 PZA 4 10
cc.

26

Introductores de catéter arterial
¢} VEeNnoso por técnica
percutanea y calibre 5,6, 7y 8 PZA 2 5
FR. Incluye guia corta, medidas
entre 8y 12 cm. |

27

Introductores de catéter arterial i - i
0 venoso  por  técnica
percutdnea y calibre 5,6, 7y 8 PZA 1 3

FR. Incluye guia corta, medidas

10
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| entre 20 y 25 cm.

Introductor radial de 7 a 11 cm
de longitud, calibre de 5, 6, 7 fr,

28 incluye dilatador,  guia PZA 3 5
hidrofilica, jeringa, aguja de
puncion. ) B
Introductor Radial percutaneo
29 | hidrofilico, 6 en 5 Fr PZA 4 10 )
Introductor Radial percutaneo
30| hidrofilico, 7 en 6 Fr EZ5 . 15
Protesis endovascular

coronaria (stent) de cromo
cobalto o cromo platino,
liberador de farmaco:
Everolimus o Zotarolimus,
montada en balon de alta
presion y bajo perfil. (Ofrecer
34 toda la gama) Didmetro 2.25-
4.5 y Longitud minima entre 8-
12mm, y al menos 38mm de
longitud maxima
*Debera ofrecer al menos 2
marcas y una puede
complementar a la otra para
abarcar el rango de didmetros y
longitudes.

Stent de acero inoxidable o
cromo cobalto, recubierto para
rupturas, montado en cateter
32 balon de rapido intercambio,
compatible con guia 0.014"
diametro minimo 2.5- 2.75mm,
diametro maximo de al menos
4mm, diferentes longitudes

PZA 4 10

PZA 1 2

Sonda para ultrasonido
intravascular  coronario (el
33 adjudicado debera proporcinar| PZA 4 10
consola en comodato sin costo
para la institucion)

Guia para medicion de Reserva
Fraccional de Flujo (FFR/ iFR),
34 el adjudicado debera

proporcionar consola en
comodato sin costo para la
institucion)

PZA 4 10

Sonda para adquisicion de
imagen  intracoronaria  por
tomografia de  coherencia
35 optica (OCT) el adjudicado PZA 4 10
debera proporcionar consola en
comodato sin costo para la

institucion) _| - _| B
Balén para litotripsia
intravascular (el adjudicado

36 debera proporcionar generador PZA 1 5

y cable /conector en comodato
_sin costo para la institucion)

37 Kit de pericardiocentesis que

lincluye: 1 adaptador ek ! 1
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multipropésito, 1 bolsa de |
drenaje 1400 ml, 1 clip alligater,
1 catéter 6 fr u 83 fr de
pericardiocentesis, 1 guia
curva, 1 aguja de puncién, 2
dilatadores, 1 conector de tubo,
1 aguja hipodérmica 22 g, 1
aguja hipodérmica 25 g, 1
lidocaina, 1 campo fenestrado,
1 esponja de gasa, 1 mango de
bisturi, 1 sutura con aguja, 1
aposito, 1 solucién antiséptica.

Extractor de trombo
38 intracoronario,  sistema de
rapido intercambio en 6Fr,
compatible con guias 0.014"

PZA 1 3

a9 Cateter coaxial (madre-hijo)

: . PZA 1 3
montado en sistema monorail

40 Sistema de lazo endovascular

con eje de nitinol de 1y 3 lazos R2A L ®

Balon de  contrapulsacion
intraadrtico medidas
30,40,50cc (el  adjudicado
debera proporcionar conscla en
comodato sin costo para la
institucion)

41 PZA 1 1

Electrodo de  marcapaso
42 definitivo de fijacion activa 52y PZA 3 8
58 cm de longitud

Generador de pulsos bicameral
43 definitivo DDDR, compatible | PZA 1 3
con MRI.

Generador de pulsos
44 unicameral definitivo  VVIR, PZA 1 2
compatible con MRI.

Introductor venoso paral
marcapaso definitivo tipo Peel
Away, calibre 7u 809 fr

45 PZA 3 8

Electrodo de  marcapasos
temporal con globo distal,
diametro 5 Fr, entre 100 y
110cm de longitud (el
46 adjudicado debera proporcionar PZA 8 20
2 generadores externos
unicamerales compatibles en
comodato sin costo para la
instituciéon)

Manifold automatizado
desechable un solo uso con
puerto de solucion salina vy
contraste, incluye domo de
47 presion invasiva integrado. (el PZA 3 5
adjudicado debera proporcionar
inyector compatible en
comodato sin costo para la
institucién)

48 Controlador manual

desechable un solo uso, para R g 2
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uso en campo esteril con
botones sensibles a la presion
de contraste y solucion salina y
tubo de alta presion.(el
adjudicado debera proporcionar
inyector compatible en
comodato sin costo para la
institucion)

49

Jeringa de contraste con doble
conector para inyector de flujo
variable(el adjudicado debera
proporcionar inyector
compatible en comodato sin
costo para la institucion)

PZA

50

Catéter de aspiracion y
tromboectomia mecanica de
bajo perfil (5.3Fr), 140cm de
largo, sistema de rapido
intercambio  compatible con
guia 0.014" (El adjudicado
deberfia proporcionar bomba/
aspirador mecanico de-29inHg
0 98.2 Kpa en comodato y sin
costo para la institucion)

PZA

51

Catéter de aspiracion dindmica,
8Fr de 115¢cm de longitud

PZA

52

Catéter de aspiracion dinamica,
6Fr de 355cm de longitud

PZA

53

Separador de 200cm, diametro
externo 0.35"

PZA

54

Separador de 150cm, diametro
externo de 0.072"

PZA

55

Separador de 175cm, diametro
externo de 0.55"

PZA

56

57

Tubo de Aspiracién de 112"
con controlador manual
compatible con bomba/
aspiracién mecanico de -
29inHg o 98.2 Kpa

PZA

material trombético, compatible
con bomba/ aspirador
mecanico de-29inHg o 98.2
Kpa

Canastilla de Recoleccion de

PZA

58

59

roma para oclusiones totales
conicas de 135¢m, punta plana
de 1mmximm y rotor de
dispositivo

Cateéter hidrofilico de diseccion |

PZA

Balén plano de  135cm
dedicado para reentrada
luminal desde el espacio
subintimal, compatible con guia
0.014" con doble orificio de
salida, opuestos a 180°

PZA

1=

60

Kit  para realizacion  de
aterectomia  rotacional  (por
evento el adjudicado debera de
proporcionar todos los

PZA
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oliva especializada

elementos para su correcto
funcionamiento incluyendo
pantalla digital, conexiones
especificas, 1 avanzador,
guia floppy 0.009" de 325¢m, 1

1.25, 1.5, 1.75 0 2mm)

61 especialiada para
rotacional

"Guia floppy 0.009" de 325cm

62 especializada para

1.75 0 2mm

multivariables (EI

Oliva con punta de diamante
rotacional, medidas 1.25, 1.5,

Transductor de ultrasonido
portatil con rango extendido de
frecuencias de operacion de 4
63 a MIHz,’incIuye modo 2D, M,
e iimagenes arménicas

debera incluir tablet compatible
de 8.7" y 32Gb de memoria)

PZA

PZA

PZA

1

TERCERA: RESPECTO DE LOS NUMERALES 1.4 Y 11 DE LA CONVOCATORIA SE ACLAFA
QUE LA VIGENIA DEL CONTRATO SERA LA SIGUIENTE:

A PARTIR DE LA EMISION DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022,

PREGUNTAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO EFECTUADAS POR SINCRON A

MEDICA APLICADA, S.A. DE C.V.:

Pregunta 1.

Cuestionamiento técnico

Cuestionamiento legal-administrativo

Numeral de la convocatoria

Pregunta: Debemos entender que el periodo de vigencia del contrato sera del dia habiles posterior a
la notificacion del fallo al 31 de diciembre de 2022 ¢Es correcto?

Respuesta: REMITIRSE A LA TERCER ACALARACION.

Pregunta 2.

Cuestionamiento técnhico

Cuestionamiento legal-administrativo

Numeral de la convocatoria

Pregunta: Solicitamos a la convocante que, de aquellos documentos técnicos que se encuentrer en ,

¢Se acepta?

idioma diferente al espafiol, nos permita presentar una traduccidn simple de los puntos referenciedos

Respuesta: Se aclara, que deberan de ser presentados en su idioma original con

1
\
\

14
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una traduccién simple al espafiol Unicamente de la caratula que especifique su
alcance.

Pregunta 3.

Cuestionamiento técnico

Cuestionamiento legal-administrativo

Numeral de la convocatoria 1.6

Pregunta:
DICE:
1.6 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES

f) La documentacion debera elaborarse en papel membretado del licitante, debera ser firmada en
original, y exhibirse sin tachaduras ni enmendaduras y completamente legible.

Es correcto entender que por tratarse de una licitacion electrénica no aplica la firma en original en
los documentos; de acuerdo al articulo 27 de la LAASSP en su parrafo 5 que a la letra dice:

“Las proposiciones presentadas deberan ser firmadas autdgrafamente por los licitantes o sus
apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicacion
electrénica, se empleardn medios de identificacion electrénica, los cuales produciran los misros
efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendran el
mismo valor probatorio”.

¢Es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: DERIVADO DE LOS CRITERIOS POR SUSPENSION TEMPORAL DEL SISTEMA COMPRANET
PUBLICADOS EL DIA 19 DE JULIO DEL PRESENTE ANO EMITIDO POR LA UNIDAD DE
NORMATIVIDAD E CONTRATACIONES PUBLICAS Y LA UNIDAD DE POLITICA DE CONTRATACIONES
PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA FEDERAL Y EN SEGUIMIENTO AL AVISO PULICADO EN
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 02 DE AGOSTO DEL PRESENTE ANO LA PRESENTE
LICITACION SE LLEVARA ACABO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL, EN LA CUAL LOS LCITANTES
EXCLUSIVAMENTE PODRAN PRESENTAR SUS PROPOSICIONES EN FORMA DOCUMENTAL Y POR
ESCRITO EN SOBRE CERRADO. EN CUMPLIMIENTO EN LO DISPUESTO EN EL ART. 50 DEL
REGLAMENTO DE LA LAASSP LA PROPOSICION DEBERA SER FIRMADA AUTOGRAFAMENTE POR L

QUE FORMAN PARTE DE LA MISMA.

Pregunta 4.

PERSONAL FACULTADA PARA ELLO EN LA ULTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUEMEN"O?f\ ;\
L\
Cuestionamiento técnico - X :

Cuestionamiento Iega-a&mi'nisﬁati_vo
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Numeral de la convocatoria \ 2

Pregunta: Debemos entender que, para la presente licitacion no se requiere suministrar el equipo ‘
médico en comodato denominado “Angidgrafo” ¢éEs correcto? N
Respuesta: Es correcta su apreciacion. ‘

_Pregunta 5. B
Cuestionamiento técnico

| Cuestionamiento legal-administrativo X

_‘I\Emeral de la convocatoria 3.

Pregunta: Solicitamos a la convocante, aclarar o precisar las fechas de los eventos de la presente
licitacion para que no contravengan a lo establecido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientcs y
| Servicios del Sector Plblico. Favor de pronunciarse

Respuesta: : DERIVADO DE LOS CRITERIOS POR SUSPENSION TEMPCRAL DEL SISTEMA
COMPRANET PUBLICADOS EL DIA 19 DE JULIO DEL PRESENTE ANO EMITIDO POR LA UNIDAD DE
NORMATIVIDAD E CONTRATACIONES PUBLICAS Y LA UNIDAD DE POLITICA DE CONTRATACIONES
PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE HAQIENDA FEDERAL Y EN SEGUIMIENTO AL AVISO PULICADO =N
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 02 DE AGOSTO DEL PRESENTE ANO LA PRESENTE
LICITACION SE LLEVARA ACABO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL, EN DICHO AVISO SE INFORMAN
LAS FECHAS DE LOS EVENTOS DE LA PRESENTE LICITACION._

— e J

Pregunta6.
Cuestionamiento técnico
Cuestionamiento legal-administrativo X
| Numeral de la convocatoria 4, |

Pregunta: Solicitamos a la convocante, nos aclare si la presente licitacidn se presentara a través d= la
plataforma Compranet y nos indique el nimero de expediente; o en su caso y debido a que las bases
de la licitacion se publicaron a través del Portal del Gobierno del Estado de Chihuahua en su apartado
de “Licitaciones Publicas”, nos indique en qué medio y de qu2 manera se presentara las
proposiciones de los licitantes. Favor de aclarar

Respuesta: DERIVADO DE LOS CRITERIOS POR SUSPENSION TEMPORAL DISPOCISION 5 DEL
SISTEMA COMPRANET PUBLICADOS EL DIA 19 DE JULIO DEL PRESENTE ANO EMITIDO POR LA
UNIDAD DE NORMATIVIDAD E CONTRATACIONES PUBLICAS Y LA UNIDAD DE POLITICA DE
CONTRATACIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA FEDERAL Y EN SEGUIMIENTO A_
AVISO PULICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 02 DE AGOSTO DEL
PRESENTE ANO, LA PRESENTE LICITACION SE LLEVARA ACABO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL
EN LA CUAL LOS LCITANTES EXCLUSIVAMENTE PODRAN PRESENTAR SUS PROPOSICIONES EN
FORMA DOCUMENTAL Y POR ESCRITO EN SOBRE CERRADO Y CON EL PROPOSITO DE GARANTIZA
EL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA E IGUALDAD DE LAS LICITACIONES PULICAS, SE
UTILIZARA EL PORTAL DEL ENTE PULICO CON FINES INFORMATIVOS DEBIDO A QUE EL PROCESO

i

6
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SERA EN MODALIDAD PRESENCIAL, LA PAGINA EN COMENTO ES LA SIGUIETE:
https://chihuahua.gob.mx/info/licitaciones-publicas

Pregunta 7.

Cuestionamiento técnico
_Cuestionamiento legal-administrativo X -
Numeral de la convocatoria 12) Participacidn conjunta, Anexo XIII

Pregunta: A mi representada no le aplica dicho punto, por lo tento, solicitamos a la
convocante nos permita presentar dicho Anexo con la leyenda de no aplica en marca de
agua.

éSe acepta?

Respuesta: SI, ACEPTA SU PROPUESTA

Pregunta 8.

Cuestionamiento técnico

Cuestionamiento legal-administrativo X

Numeral de la convocatoria 17) Estratificacion de empresa, de acuerdo al
Anexo XII

Pregunta: A mi representada no le aplica dicho punto, por lo tanto, solicitamos a la
convocante nos permita presentar dicho Anexo con la leyenda de no aplica en marca de
agua.

¢Se acepta?

Respuesta: SI, ACEPTA SU PROPUESTA

Pregunta 9.

Cuestionamiento técnico

Cuestionamiento legal-administrativo X

Numeral de la convocatoria 18) Declaracion fiscal anual y Ultima declaracion
fiscal provisional

A

Pregunt; Entendemos que para cumplir con este punto debemos de presentar declaracid
anual 2021 y ditima declaracién provisional junio 2022.

¢Es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: SI, ACEPTA SU PROPUESTA \

Pregunta 10.

| Cuestionamiento técnico |

17
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| Cuestionamiento legal-administrativo X
Numeral de la convocatoria 20) Carta del fabricante, filial o del distribuidor
primario en México

Pregunta Dice: Los documentos requeridos en este numeral, podran ser sellados (sello de

empresa y/o de la persona fisica con actividad empresarlal requisito opcional) y deberan
estar firmados autégrafamente por la persona...

Entendemos que se refiere Gnicamente al numeral 20 Carta del fabricante, filial o del
distribuidor primario en México.

¢Favor de pronunciarse al respecto?

Respuesta: EL PARRAFO EN HACE REFERENCIA A TODOS LOS DOCUMENTOS DEL NUMERAL 5
“DOCUMENTACION LEGAL ADMINISTRATIVA” Y NUMERAL 6 “DOCUMENTACION DE L PROPUESTA
TECNICA”

Pregunta 11.
Cuestionamiento técnico

~ Cuestionamiento legal-administrativo X
' Numeral de la convocatoria 4.2. b)

Pregunta: Debemos entender que, aquellos documentos administrativos, manifiestos y hojas |
membretadas de los licitantes deberan ser firmados autdgrafamente v aquellos anexos, documeritos
técnicos y documentacion regulatoria podra contener la rubrica del representante legal ¢Es correcto?

Respuesta: SI, ES CORRECTA SU APRECIACION

Pregunta 12. -

Cuestionamiento técnico X

Cuestionamiento legal-administrativo

Numeral de la convocatoria )]

Pregunta: Debido a que se trata de una licitacion electronica, debemos entender que se deterd
presentar copia simple de los registros sanitarios del lado anverso, omitiendo que sea original o copia
certificado, ademas de presentar el lado inverso de dicho documento, ya que son hojas en b|anc7"
¢Es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: DEBERA PRESENTR LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACION.

Pregunta 13.

Cuestionamiento técnico X

Cuestionamiento legal-administrativo

Numeral de la convocatoria 6.- 4)
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Pregunta: En caso de que los bienes ofertados para la prestacién del servicio no requieran de
registro sanitario, solicitamos a la convocante nos permita presentar el “Acuerdo por el que se da a
conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de
obtencién del Registro Sanitario y de aquellos productos que por su naturaleza, caracteristicas
propias y uso, no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Regiszro
Sanitario” emitido por la COFEPRIS mediante el Diario Oficial de la Federacién con fecha 22 de
diciembre de 2014 ¢Se acepta?

Respuesta: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVA

Pregunta 14.
Cuestionamiento técnico X

Cuestionamiento legal-administrativo |
Numeral de la convocatoria | 6.-4)

Pregunta: Debemos entender que, en caso de que los bienes ofertados para la prestacién del servicio
no requieran de registro sanitario, no se debera presentar certificados de libre venta o certificados de

calidad, por tratarse de bienes que no son considerados como insumos para la salud éEs correcta
nuestra apreciacion?

Respuesta: En caso de que los bienes ofertados para la prestacion del servicio no requieran
de registro sanitario, deberd presentar constancia oficial, expedida por la secretaria de
salud, con firma autdgrafa y cargo del servidor plblico que la emite, que lo exima el
mismo adicionalmente, debera presentar la documentacion con la cual se pueda acreditar el
cumplimiento de la descripcion del bien. Ademas deberad de presentar certificados de libre
venta, en su idioma original con una traduccién simple al espafiol Unicamente de la carat.la
que especifique su alcance. Y copia simple de los Certificados de Calidad vigentes en su
idioma original, de los equipos, accesorios, instrumental y consumibles ofertados, expedidos |

por los organismos de control y/o autoridades sanitarias del pais de origen.

Pregunta 15.

Cuestionamiento técnico | X
Cuestionamiento legal-administrativo

Numeral de la convocatoria | 6.-4)

Pregunta: Debemos entender que, de aquellos insumos cuyo registro sanitario se encuentre vigeite
a la fecha de la presentacion y apertura de proposiciones, no seré obligatorio presentar ningun

tramite de prorroga de registro sanitario ni carta del titular de cicho registro, puesto que se
encuentra vigente ¢Es correcto?

Respuesta: ES CORRECTA SU APRECIACION,

Pregunta 16.
Cuestionamiento técnico X

Cuestionamiento legal-administrativo
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Numeral de la convocatoria | 6-4) |

debemos presentar la copia simple de dicho registro sanitario, asi como la caratula del acuse Jel
trdmite de prérroga de dicho registro sanitario que emite la COFEPRZS y una carta membretada y
firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde Bajo Protesta de Decir
Verdad manifieste que el trdmite de prérroga del Registro Sanitario del cual se presente copia, fue
sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometdo
al trémite de prérroga ¢Es correcto? .
Respuesta: EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE EL REGISTRO SANITARIO VENCIDO DEBERA
PRESETNAR LA DOCUMENTACION DEL NUMERAL 6 INCISO 4).

Pregunta: Debemos entender que, de aquellos registros sanitarios gque se encuentren vencidas,

Pregunta 17,

Cuestionamiento técnico X
Cuestionamiento legal-administrativo
Numeral de la convocatoria 6.- 12)

Pregunta: Solicitamos a la convocante que, de aquellos documentos técnicos takes
como folletos, catalogos y/o manuales referenciados, que se encuentren en idioma
diferente al espafiol, nos permita presentar una traduccidon simple de los puntos
referenciados ¢Se acepta?

Respuesta: Se aclara, que deberan de ser presentados en su idioma original con
una traduccién simple al espafiol Unicamente de la caratula que especifique su
alcance.

Pregunta 18.
| Cuestionamiento técnico X
Cuestionamiento legal-administrativo

Numeral de la convocatoria

. 6.-13)

original o copia certificada de los certificados enumerados en este punto, sino que sblo se debzara
presentar copia simple {Es correcto?

Pregunta: Debemos entender que, por tratarse de una licitacion electrénica, no debemos presertar

Respuesta: DERIVADO DE LOS CRITERIOS POR SUSPENSION TEMPORAL DISPOCICION 5 DEL
SISTEMA COMPRANET PUBLICADOS EL DIA 19 DE JULIO DEL PRESENTE ANO EMITIDO POR LA
UNIDAD DE NORMATIVIDAD E CONTRATACIONES PUBLICAS Y LA UNIDAD DE POLITICA DE
CONTRATACIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA FEDERAL Y EN SEGUIMIENTO AL
AVISO PULICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 12 DE AGOSTO DEL
PRESENTE ANO, LA PRESENTE LICITACION SE LLEVARA ACABO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL,
POR LO QUE CON LA FINALIDAD DE COTEJAR LA DOCUEMNTACION SERA NECESARIO PRESENTAR
ORIGINAL Y COPIA DE LA MISMA.

SN
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Pregunta 19.

Cuestionamiento técnico X
Cuestionamiento legal-administrativo
| Numeral de la convocatoria - 6.-13)

Pregunta: Debemos entender que, para la presente licitacidn se deberd presentar ya
sea el Certificado de Libre Venta vigente emitido por el pais de origen y/o el
certificado de calidad consistente en I1SO 13485 y/o I1SO 9001 vigente y que ampare
la fabricacion de los bienes ofertados ¢Es correcto?

Respuesta: Se debera presentar original o copia certificada de los certificados que
demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizaran para la
prestacion del servicio, y esto incluye ISO, FDA, CE, TUV; ademds debera de
presentar los certificados de libre venta, los cuales deben ser entregados en copiz
simple segun sea su origen. Es decir deberd entregar ambos documentos. Todos
_con traduccidn simple al espafiol en caso de encontrarse en otro idioma.

_Pregunta 20.

Cuestionamiento técnico - X
| Cuestionamiento legal-administrativo
Numeral de la convocatoria [ 6.-20)

Pregunta: Debemos entender que la Carta de Apoyo deberd ser emitida por el
fabricante y/o el filial del fabricante en México y/o el Distribuidor Primario en Méx co
y/0 el Titular del Registro Sanitario ¢Es correcto? )

Respuesta: Se aclara, la Carta de apoyo deberd de ser emitida Unicamente por el
fabricante, filial o distribuidor primario, no por el titular del registro sanitario;
ademas deberd de constar en papel membretado y con firma autdgrafa del mismo,
en la que se especifique respaldar la propuesta técnica que se presente por el 0 os
productos que corresponda, indicando el nimero de la licitacion. Y en el caso de
que laS cartas sean emitidas por distribuidor en México, el licitante deberd
presentar copia simple de la carta de distribucién otorgada por el fabricante al

distribuidor en la cual manifieste que le ha otorgado a dicho distribuidor tal |
representacion.

Pregunta 21. -
[ Cuestionamiento técnico l _X

;
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Cuestionamiento legal-administrativo l
Numeral de la convocatoria |

Pregunta: Se debe entender que, en caso de que la carta sea emitida por el Titu ar
del Registro Sanitario, no sera necesario presentar la carta de distribucion otorgada
por el fabricante al distribuidor, ya que al ser titular del registro sanitario cumple
_con todas las autorizaciones del fabricante ante la COFEPRIS ¢Es correcto?
Respuesta: No es correcto. La Carta de apoyo deberd de ser emitida Unicamente
por el fabricante, filial o distribuidor primario, no por el titular del registro sanitaro;
ademas debera de constar en papel membretado y con firma autdgrafa del mismo,
en la que se especifique respaldar la propuesta técnica que se presente por el 0 0s
productos que corresponda, indicando el nimero de la licitacion. Y en el caso de
que laS cartas sean emitidas por distribuidor en México, el licitante debera presenzar
copia simple de la carta de distribucion otorgada por el fabricante al distribuidor en
la cual manifieste que le ha otorgado a dicho distribuidor tal representacion.

Pregunta 22.

Cuestionamiento técnico X
Cuestionamiento legal-administrativo

Numeral de la convocatoria ANEXO 1II
Pregunta:

DICE: TABLA 1 RECURSOS HUMANOS PARA LA SALA DE HEMODINAMIA

En el caso del Coordinador de Servicio, podemos considerar a personal con licenciatura o carr=ra
técnica en enfermeria;

Favor de aclarar.
Respuesta: APLICA PARA AMBOS PERFILES

Pregunta 23.

Cuestionamiento técnico X
Cuestionamiento legal-administrativo
Numeral de la convocatoria ANEXO 11

Pregunta: Pregunta:
DICE: TABLA 1 RECURSOS HUMANOS PARA LA SALA DE HEMODINAMIA

presentar copia del titulo o cédula del personal propuesto por mi representada.

Solicitamos atentamente a la convocante nos confirme si del personal solicitado en la tabla, debemoﬁ
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¢Es correcto?

Respuesta: SI, DEBERA PRESENTAR COPIA SIMPRE DEL TITULO Y CEC'ULA PROFESIONAL DEL
PEROSONAL SOLICITADO.

Pregunta 24.
Cuestionamiento técnico X

Cuestionamiento legal-administrativo
Numeral de la convocatoria NEXO II

Pregunta: Pregunta:
DICE: TABLA 1 RECURSOS HUMANOS PARA LA SALA DE HEMODINAMIA

Solicitamos atentamente a la convocante nos confirme si del personal solicitado en la tabla, debemos
presentar el curriculum vitae del personal propuesto por mi representada; para demostrar su
experiencia en servicios similares a la de la presente licitacion.

¢Es correcto?

Respuesta: ES CORRECTA SU APRECIACION,

Pregunta 25.

Cuestionamiento técnico X
Cuestionamiento legal-administrativo
Numeral de la convocatoria ANEXO II

Pregunta: Pregunta:
DICE: TABLA 1 RECURSOS HUMANOS PARA LA SALA DE HEMODINAMIA

Solicitamos atentamente a la convocante nos confirme si del personal solicitado en la tabla, debemos
presentar Alta ante el IMSS y demostrar-que es personal del licitante para garantizar a la convocaite
que se cuenta con la capacidad de prestar el servicio solicitado.

¢Es correcto?

Respuesta: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

Pregunta 26.

Cuestionamiento técnico X

Cuestionamiento legal-administrativo

Numeral de la convocatoria SIN
PUNTO
EN BASES
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Pregunta:

Por tratarse de una licitacion que conlleva un Servicio Integral de Alta Especialidad, solicitanros
atentamente a la convocante considere que quien preste el servicio cuente con un sistema de
gestion de calidad basado en una metodologfa para ofrecer el servizio con la més alta calidac v
seguridad al paciente; a través de un Certificado emitido por un organismo acreditado por una
entidad autorizada para operar en términos de la ley de la materia en donde se acredite la
certificacion NMX-CC9001-IMNC-2015/ISO 9001:2015 vigente, a nombre del licitante, cuyo alcarce
sea para la Prestacidn de Servicios Médicos Integrales de Hemodinamia.

¢Se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Se aclara, deberd de presentar original o copia certificada y copia sim>le
de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos gue se
utilizaran para la prestacion del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TUV,

Pregunta 27.

Cuestionamiento técnico X B o
Cuestionamiento legal-administrativo -
Numeral de la convocatoria ANEXO II PROPUESTA TECNICA TABLA 2

EQUIPAMIENTO EN LA SALA DE HEMODINAMIA
Equipo 1, Numeral 15, CONSOLA DE
CONTRAPULSACION

Pagina 40 de la convocatoria

Pregunta: Entendemos que hubo un error y dicho numeral se refiere a un equipo adicional y
no a una caracteristica del inyector de medio de contraste, ¢Es correcta nuestra apreciacidn?
Respuesta: ES correcta su apreciacion

_Pregunta 28.

 Cuestionamiento técnico X B o
Cuestionamiento legal-administrativo
Numeral de la convocatoria ANEXO 1I PROPUESTA TECNICA TABLA 2

EQUIPAMIENTO EN LA SALA DE HEMODINAMIA
Equipo 1, Numeral 16. EQUIPO DE COHERENCIA
OPTICA (OCT).

Pagina 40 de la convocatoria

Pregunta: Entendemos que hubo un error y dicho numeral se refiere a un equipo adicional y
no a una caracteristica del inyector de medio de contraste, ¢Es correcta nuestra apreciacidn?
Respuesta: ES correcta su apreciacion

= G

Pregunta 29. B
Cuestionamiento técnico X =

Cuestionamiento legal-administrativo | - '---_ H
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Numeral de la convocatoria ANEXO II PROPUESTA TECNIZA TABLA 2

EQUIPAMIENTO EN LA SALA DE HEMODINAMIA

Equipo 1, Numeral 17. EQUIPO PARA MEDICION

DE RESERVA FRACCIONADA DE FLUJO (FFR/iFR)
| Pagina 40 de la convocatoria.

Pregunta: Entendemos que hubo un error y dicho numeral se refiere & un equipo adicional y
no a una caracteristica del inyector de medio de contraste, ¢Es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: ES CORRECTA SU APRECIACION

Pregunta 30.

Cuestionamiengo técnico X_
Cuestionamiento legal-administrativo - B |
Numeral de la convocatoria ANEXO II PROPUESTA TECNICA TABLA 2

EQUIPAMIENTO EN LA SALA DE HEMODINAMIA
Equipo 1, Sin numeral: GENERADOR DE
MARCAPASOS TEMPORAL.

Pagina 40 de la convocatoria.

Pregunta: Entendemos que hubo un error y dicho numeral se refiere a un equipo adicional y
no a una caracteristica del inyector de medio de contraste, ¢Es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: ES CORRECTA SU APRECIACION

Pregunta 31.

Cuestionamiento t_éc_nico X B
Cuestionamiento legal-administrativo . o
Numeral de la convocatoria ANEXO II PROPUESTA TECNICA TABLA 2

EQUIPAMIENTO EN LA SALA DE HEMODINAMIA
Equipo 1, Numerales: ,

16. EQUIPO DE COHERENCIA OPTICA (OCT)
17. EQUIPO PARA MEDICION DE RESERVA
FRACCIONADA DE FLUJO (FFR/IFR)
GENERADOR DE MARCAPASQS TEMPORAL.
Pagina 40 de la convocatoria.

Pregunta: Solicitamos a la convocante dichas caracteristicas sean eliminadas ya que los
equipos en mencién se encuentran definidos en los Equipos: 2, 3, 4, 5 y estos no son una
caracteristica del inyector de medio de contraste éSe acepta nuestra propuesta?

Respuesta: ES correcta su apreciacion - Z
Pregunta 32. - [
Cuestionamiento técnico | X

Cuestionamiento legal-administrativo |

25
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| Numeral de la convocatoria ]

Pregunta: En el ANEXO IT PROPUESTA TECNICA TABLA 3 INSUMOS REQUERIDOS PARA EL
SERVICIO INTEGRAL DE SALA DE HEMODINAMIA solicitan 63 insumo, pero en el ANEXO ZII
PROPUESTA ECONOMICA solicitan 69 insumos, por lo cual solicitamos amablemente a la
convocante nos indique cual es la lista correcta

RESPUESTA: Los insumos correctos son 63 enlistados en la Tabla 3

Pregunta 33.

| Cuestionamiento técnico X
| Cuestionamiento legal-administrativo
Numeral de la convocatoria

Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si para esta licitacion también se
requiere ofertar un angiografo como lo indica en la pagina 7 "OBJETO Y ALCANCE DE LA
LICITACION PUBLICA" la cual dice: El “Servicio Integral de Hemodinamia” interviene en la
realizacién de procedimientos de hemodinamia a través de un prestador del servicio que
ministre; equipos médicos (incluyendo el angiégrafo),

Respuesta: No se requiere ofertar un angiografo.

Pregunta 34.

Cuestionamiento técnico ' x
Cuestionamiento legal-administrativo
Numeral de la convocatoria

Pregunta: Partida 1 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar Catéteres para
dilatacién de arteria coronaria, con globo de alta presidn, didmetro minimo 1.20 mm y al menos 4
mm de diametro maximo, ofrecer toda la gama de longitudes (longitud minima entre 6-12 mm, v al
menos 30mm de longitud maxima) sistema de rapido intercambio. Semi Complaciente, ¢se acepta™

Respuesta: Se acepta su propuesta sin ser limitativa. ]

Pregunta 35.
Cuestionamiento técnico X
Cuestionamiento legal-administrativo

| Numeral de la convocatoria

Pregunta: Partida 4 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar Catéteres para
dilatacién de arteria coronaria con liberacion de paclitaxel, con globo d= alta presion, de 2 a 4 mm de
diametro ofrecer toda la gama de longitudes (longitud minima 8mm, y al menos 30mm de longizud
maxima) sistema de rapido intercambio. Balon medicado., ¢se acepta? |8
Respuesta: Se acepta su propuesta sin ser limitativa. )(
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Pregunta 36.
| Cuestionamiento técnico [ X
Cuestionamiento legal-administrativo
‘Numeral de la convocatoria

Pregunta: Partida 5 Solicito amablemente a la convocante nos aclare si la banda neumética dedicada
para compresion distal se refiere a la banda de compresion radial, ées correcta nuestra apreciacior?

Respuesta: Es correcta su apreciacion

Pregunta 37,
Cuestionamiento técnico X
Cuestionamiento legal-administrativo
Numeral de la convocatoria

Pregunta: Partida 10 Solicitamos a la convocante nos aclare si detemos entender que podernos
ofertar catéter radial o braquial dado que cumple con la misma caracteristica de un cateter
_transradial, {es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: Es correcta su apreciacion

Pregunta 38.
Cuestionamiento técnico X
' Cuestionamiento legal-administrativo
'Numeral de la convocatoria

Pregunta: Partida 12 Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si se tiene que ofertae la
curva bypass en la misma partida dado de que esta curva es coronaria y la curva head hunter y
simmons 1 son periféricos y no se encuentran en el mismo catalogc y documentacion regulatcria,
{es correcta nuestra apreciacion?

Respuesta: Se acepta la propuesta al afadir adendum de la documentacion requeridé_para el catézer
_Bypass

Pregunta 39.
Cuestionamiento técnico X

Cuestionamiento legal-administrativo
Numeral de la convocatoria

Pregunta: Partida 12 En caso de que la respuesta anterior sea negativa solicitamos a la convocznte
nos permita referenciar 2 modelos de catéter con su respectiva documentacion regulatoria y
catdlogos para cumplir con el requisito, ¢se acepta?

Respuesta: Se acepta su propuesta sin ser limitativa

N
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Pregunta 40.
Cuestionamiento técnico X
“Cuestionamiento legal-administrativo
“Numeral de la convocatoria

Pregunta: Partida 12 Solicitamos nos permita referenciar la curva head hunter en el ca-télogo con la
abreviatura H1H y la curva simmons 1 con la abreviatura SIM1, ¢se acepta?

Respuesta: Se acepta su propuesta sin ser limitativa

Pregunta 41.
Cuestionamiento técnico X
Cuestionamiento legal-administrativo
Numeral de la convocatoria

Pregunta: Partida 13 Solicitamos amablemente a al convocante nos permita ofertar Catéter guia =ra
angioplastia coronaria izquierda y derecha, diferentes morfologias, judkins, amplatz, Multipropds tos
de diferentes curvas, 5,6,7 y 8 Fr (Ofrecer toda la gama), dado que el termino extrasoporte no hace
referencia a un tipo de curva de catéter guia, ése acepta?

Respuesta: Se debera afadir a la propuesta catéter guia con curva dedicada para ofrecer extra
soporte (“extra backup”)

Pregunta 42.
' Cuestionamiento técnico X

Cuestionamiento legal-administrativo
| Numeral de la convocatoria

Pregunta: Partida 17 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar cuerda guia rara

angioplastia coronaria punta recta, flexible, de 0.014" de diametro y 182 cm de longitud, soporte
intermedio, ése acepta?

Respuesta: Respuesta: Se acepta su propuesta sin ser limitativa

Pregunta 43.
Cuestionamiento. técnico X

Cuestionamiento legal-administrativo
Numeral de la convocatoria

"Pregunta: Partida 18 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar cuerda guia para
angioplastia coronaria punta recta, flexible, de 0.014" de didmzatro y 182 ¢m de longizud,
revestimiento hidrofilico, soporte intermedio, ¢se acepta?

Respuesta: Respuesta: Se acepta su propuesta sin ser limitativa
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Pregunta 44. - . _
Cuestionamiento técnico | X

Cuestionamiento iegal—administratiyo_

Numeral de la convocatoria ‘

angioplastia coronaria punta recta, flexible, de 0.014" de didmetro y 182 cm de longitud,
revestimiento hidrofilico, extrasoporte, ¢se acepta?

Respuesta: Respuesta: Se acepta su propuesta sin ser limitativa

Pregunta 45. )
Cuestionamiento técnico X

Cuestionamiento legal-administrativo
Numeral de la convocatoria

Pregunta: Partida 27 Solicito amablemente a la convocante nos permita ofertar Introductores de
catéter arterial o venoso por técnica percutanea y calibre 5, 6, 7 y 8 FR. Incluye guia corta, medidas
entre 23 cm., para no limitar la libre participacion, {se acepta?

Respuesta: Su oferta cumple con las caracteristicas solicitadas por lo g.e no limita la libre

| participacion.

_Pregunta 46.
Cuestionamiento técnico X

Cuestionamiento legal-administrativo

Numeral de la convocatoria

Pregunta: Partida 27 Solicito amablemente a la convocante nos permita ofertar Introductores de |
catéter arterial o venoso por técnica percuténea y calibre 5, 6, 7 y 8 FR. Incluye guia corta, medidas ‘
entre 25 cm., para no limitar la libre participacion, ése acepta?
Respuesta: Se acepta su propuesta sin ser limitativa ‘

Pregunta 47. B ) _
Cuestionamiento técnico X
Cuestionamiento legal-administrativo
Numeral de la convocatoria

7 a 11 cm de longitud, calibre de 5, 6, 7 fr, incluye dilatador, guia h drofilica, aguja de puncién, ya
que no afecta y para no limitar la libre participacion ¢se acepta?
2

Pregunta: Partida 28 Solicito amablemente a la convocante nos permita ofertar Introductor radia delb
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'Respuesta: Se acepta su propuesta sin ser limitativa

Pregunta 48.
Cuestionamiento técnico

Cuestionamiento legal-administrativo

Numeral de la convocatoria

ya que no afecta y para no

limitar la libre participacién ése acepta?

participacion.

Pregunta: Partida 28 Solicito amablemente a la convocante nos permita ofertar Introductor radial de
7 a 11 cm de longitud, calibre de 5, 6 fr, incluye dilatador, guia hidrofilica, jeringa, aguja de puncijn,

Respuesta: Su oferta cumple con las caracteristicas solicitadas por lo que no limita la libre

Cuestlonamlento técnico

Cuestionamiento legal-administrativo

Numeral de la convocatoria

5

J

Pregunta:

Partida 37 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar kit de
pericardiocentesis que incluye: 1 bolsa de drenaje 1400 mi con tubo de conexidn Llave de paso de
tres vias, 1 clip alligater, 1 catéter 8.3 fr de pericardiocentesis, 1 dilatadores,
aguja hipodérmica 22 g, 1 aguja hipodérmica 19 g, 1 campo fenestrado, 1 esponja de gasa, 1
escalpelo, 1 sutura con aguja, 1 campo de tres capas de barrera absorbente, 1 solucion antisépt ca,
ya que esto no afecta y para no limitar la libre participacion ¢se acepta?

conector de tubc, 1

Respuesta: Se acepta su propuesta sin ser limitativa

Pregunta 50.
Cuestionamiento técnico

Cuestionamiento legal-administrativo

Numeral de qun_vocqtori_a

_participacién.

Pregunta: Partida 39 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar extensién de
catéter guia, ya que esto no afecta y para no limitar la libre participacion ése acepta?

Respuesta: Respuesta: Su oferta cumple con las caracteristicas solicitadas por o que no limita la libre

De conformidad con el articulo 33 de la Ley, esta Acta forma parte inzegrante de la convocatoria a
la licitacion. Para efectos de la notificacion y en términos de los articulos 37 Bis de la Ley, a pariir
de esta fecha se pone a disposicion de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de
esta Acta en: Calle Tercera No. 604, Col. Zona Centro, Chihuahua, Chih., en donde se fijara cofia
de la caratula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un
término no menor de cinco dias habiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes,
acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La informacién también esta-a
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dispcnible en la direccion electronica https://compranet hacienda.gob mx Este procedimiento
sustituye a la notificacién personal.

Con fundamento en el Articulo 46 fraccidén |l parrafo segundo del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en relacion a la solicitud de les
aclaraciones contestadas y el plazo que estos tendran para formular las preguntas que consideren
necesarias en relacion a las respuestas emitidas, al respecto, se comunica que el plazo para les

repreguntas sera de seis horas, las cuales seran respondidas el dia 8 de agosto de 2022 a les
13.00 horas.

No existiendo mas aclaraciones por parte de los licitantes y no habienco mas que hacer constar, se
dio por terminada esta ultima junta, siendo las 14:00 horas, del dia 05 de agosto de 2022.

Esta Acta consta de 31 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los
Asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

NOMBRE ~ AREA |
Encargada del despacho
Lic. Angelica Aritzza Caballero Acosta de la Subdireccion de

Recursos Materiales

. - . Departamento de
Lic. Angélica Aritzza Caballero Acosta Adaquisiciones

Dr. Edwin Acxel Martinez Murguia Direccidén Médica
INVITADO

. NOMBRE . AREA
Lic. Martin Adrian De la Rocha Serrano Direccion Juridica

FIN DEL ACTA




